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Sistemas de Presion Alternad a 

para la prevencion y tratamiento de UPP* 



Ulceras Por Presion comunrnente llamadas Escaras. 



4L' 



La option mas economica para la 
prevencion y el tratamiento de ulceras 
por presldn. Posee funclbn de control 
ajustable de presion para brindar una 
terapia persona I izada. 

R*ttf*tDh»U100kg< 
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Se ajusta comodamente a cualquier 
cama hoapitalaria o domiciliaria, 
Es iddneo para pacientes de poco a 
media no peso. Indlcado para 
tratamiento contra ulceras por presion 
deGradoty II. 

Resist* hasta 120 kg. 



Cutjor^* i m^^-rxulSo Ulnr-o pa<rf»UtJtf jnt CXiVHkvn rt£i*>Ji 



Se acomoda a cualquier cama normal, 
do hosprtal o geriatrica. Su compresor 
posee un indicador de baja presion y 
ademas tiene un sistema de ventilacidn, 
que mantiene a los pacientes secos y 
libres de humedad. Indicado para 
tratamtentos de UPP Grado I y 1 1 
Restate hasta 140 kg. 
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Antiescaras.com 



una solution integral 
www.antiescaras.com 




Phvmed 



i>K(e i'W: 



U£ 



j k [$K> <jue una Gorontro / 



Calle Los Antares 255-265 Surco - Lima 33 Telfs.: (511) 271-6391 / (511) 271-9859 Telefax: (511) 273-0393 



AJ2000 

ESPECIFICACIONES: 



COMPRESOR 



Voltaje: 


AC220V/5DH* 


Prwldn; 


30-105 


Flujo do Aire (torn); 


>*t lilros poc minuto 


Cidor 


8 min ft 60Hz / 0.6 min . ® 50Hz 


DLmen&ones (L x A xA); 


25.4 x l3 f 5x 10 cm 


Pi~*i 


0.4 Kg 


colchOn 


E structure: 


2,5 ' burbujas (con faloVias) 


r/.fit-i-rial 


PVC 


Dimensioned (L x A x A): 


300x66x6.4 011 


Peso: 


2.4 Kg. 



PM100B4 

ESPECIFICACIONES: 



PMIOOB 

ESPECIFICACIONES: 



COMPRESOR 




Vy.lUin 


AC 220V/ 50 Hz 0.5A 


Flujo do aiio (Ipm): 




Fiiii.i.- fje |.irc ;n;r mirnH-^ 


40-90 fmHil 


Alarma visual do baja pordida <te aire: 


S 


Funcion estttica: 


No 


Cido Temporal (min.): 


8 min. i 60 Hz 

9 min. / 50 Hi 


Dimensiones (L x A x A) 


25x13,5x9,5 cm 


Peso: 


1,8 Kg 


COLCHON 


E structure: 


IfleeTdas .Je aim rle lti b cm ce aflt 


Cubierta 


Nyton / PU 


CHrliir. 


NyWn/PvC 


Base 


Nylon /PU 


Saguridad EI*cWca: 


AprobodolEGGOM 


KmeDf-one^tL :< ^xA) 


200x80x105 on 


Peso 


4 Kg. 


COMPRESOR 


'■TiiUj* 


AC220WSOKZ0.5A 


Flujo de aire (Ipml 


A litros por nunulo 


Rango d« presitin (mmHg) 


4fJ Hi] it i- Hlj 


Cido Temporal (min): 


8 min./ 60 He 
96 min / 50 Hz 


Dimertfejcnes {L x A x A): 


25x13.5x9.5 cm 


Peso: 


1.8 Kg 


COLCHON 


E structure: 


1/ celoasde aire de 127cmcearti 


i utn.-r:., 


'■J-,, ni ■ PL .l/lj Ci-.L Mil 


Celdas: 


Nylon / PVC azui oscura 


\>.-.r 


Nylon / PVC uul oscuro 


Sequridad Electrics: 


Aprobado IEC601-1 


DimensioneMLx Ax A) 


200x80x127 cm 


Peso 


5 Kg. 
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www.phymed.com.pe 



